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LIAN® CLASSIC

Tensiomeétre & brassard professionnel
Professional sphygmomanometer & cuff

Tensiometro y brazelete profesional
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« Fabricant
« Manufacturer
« Fabricante
« Hersteller
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« Fabrikant
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- Tootja
- Razotajs
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- Consultez le mode d’emploi
« See the directions for use
- Consulte el modo de empleo
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« Numéro de lot
« Batch number
« Numero de lote
« Chargennummer
. Nurrlero di lotto
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« Craint 'humidité
« Protect from humidity
+ No soporta la humedad
., « Feuchtigkeitsempfindlich
. + Teme l'umidita
« Vochtgevoelig
- Suojaa kosteudelta
« Niiskuskartlik
« Mitruma raditajs
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« Conserver a l'abri de la lumiére et du soleil

- Protect from light and sun

- Guarde protegido de la luz y del sol

« Aufbewahrung vor Licht und Sonne geschutzt

~ « Tenere lontano dalla luce e dal sole

1{\ - Op een donkere plaats bewaren

- Sailyta suojassa valolta ja auringolta

« Hoida kaitstult valguse ja paikese eest

« Glabat tumsa vieta un sargat no tieSiem saules stariem
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- Plage de température de stockage
- Storage temperature range
- Franja de temperatura de almacenamiento
- Temperaturbereich der Aufbewahrung
- Intervallo di temperatura di stoccaggio
- Bereik bewaartemperatuur
- Sailytyslampotilavali
« Hoidmise temperatuurivahemik
- Glabasanas temperaturas intervals
3l s days 3l «

« Jetez le produit usagé au point de collecte pour le recyclage conformément aux
réglementations locales.

- Dispose of used product at a collection point for recycling in accordance with local
regulations.

- Tire el producto usado en el punto de recogida para el reciclaje conforme a las
normativas locales.

« Geben Sie ein ausrangiertes Gerat den lokalen Bestimmungen entsprechend an
einer Sammelstelle zur Weiterverwertung ab.

- Gettare il prodotto usato presso un punto di raccolta per il riciclaggio in conformita
alle normative locali.

B

- Voer het versleten product af naar een verzamelpunt voor recycling conform de
plaatselijke regelgeving

- Heita tuote pois kerdyspisteeseen, jota se kierratetdan paikallisten maaraysten
mukaan.

« Kérvaldada kasutatud toode taaskasutatavate jddtmete kogumise jaamas vastavuses
kohalike eeskirjadega.

- Izmetiet izmantoto produktu savaksanas vieta atkartotas uzpildes veiksanai saskana
ar vietéjiem noteikumiem.
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- Ce produit respecte la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

« This product complies with directive 93/42/CEE regarding medical devices.

« Este producto respeta la directiva 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos.

- Dieses Produkt ist konform mit der Richtlinie des Rates 93/42/EWG fur Medizinpro-
dukte.

c € « Il presente prodotto rispetta la direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici.
« Dit product voldoet aan de richtlijn 93/42/EEG met betrekking tot medische hulp-
0459 middelen

- Tama tuote tayttaa laakintalaitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY.
« Toode vastab direktiivi 93/42/EMU meditsiiniseadmete kohta néuetele.
- Sis produkts atbilst Medicinisko ieri¢u direktivai 93/42 / EEK.
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Lian® Classic Large adulte (L) - Coton - Gris

Lian® Classic Large adult (L) - Cotton - Grey

Lian® Classic Adulto grand (L) - Algodén - Gris

Lian® Classic Breit Erwachsene (L)- Baumwolle - grau
Lian® Classic Large adulti (L)- cotone - Grigio

Lian® Classic Large Volwassene (L) - Katoen - Grijs
Lian® Classic Large, aikuinen (L)- puuvilla - harmaa
Lian® Classic suur taiskasvanutele (L)- puuvill - hall
Lian® Classic Large Pieauguso (L)- Kokvilna - Peléks

519 001

@y = ol - (L) aS @b Lian® Classic

Lian® Classic Adulte (M) - Coton - Gris

Lian® Classic Adult (M) - Cotton - Grey

Lian® Classic Adulto (M) - Algodén - Gris

Lian® Classic Erwachsene (M) - Baumwolle - grau
Lian® Classic Adulti (M) - cotone - Grigio

Lian® Classic Volwassene (M) - Katoen - Grijs
Lian® Classic, aikuinen (M) - puuvilla - harmaa
Lian® Classic taiskasvanutele (M) - puuvill - hall
Lian® Classic Pieauguso (M) - Kokvilna - Peléks
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Lian® Classic Adulte (M) - Coton - Marine
Lian® Classic Adult (M) - Cotton - Navy blue
Lian® Classic Adulto (M) - Algodén - Azul marino
Lian® Classic Erwachsene (M) - Baumwolle - Marineblau
Lian® Classic Adulti (M) - cotone - blu navy
Lian® Classic Volwassene (M) - Katoen - marineblauw
Lian® Classic, aikuinen (M) - puuvilla - laivastonsininen
Lian® Classic taiskasvanutele (M) - puuvill - tumesinine
Lian® Classic Pieauguso (M) - Kokvilna - tamsiai mélyna
@ Gy3) = kil - (M) LSl Lian® Classic
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Lian® Classic Enfant (S) - Coton - Motifs

Lian® Classic Child (S) - Cotton - Cartoon design
Lian® Classic Nifio (S) - Algodén - Patrones

Lian® Classic Kinder (S) - Baumwolle - mit Motiven
Lian® Classic bambini (S) - cotone - Con motivi
Lian® Classic Kind (S) - Katoen - Patronen

Lian® Classic, lapsi (S) - puuvilla - kuviollinen

Lian® Classic lastele (S) - puuvill - motiivid

Lian® Classic Bérnu (S) - Kokvilna - Rakstains
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Ll — all — (S) Jill Lian® Classic

Lian® Classic Petit enfant (XS) - Coton - Motifs
Lian® Classic Small child (XS) - Cotton - Cartoon design
Lian® Classic Nifio pequefo (XS) - Algodoén - Patrones
Lian® Classic Kleinkinder (XS) - Baumwolle - mit Motiven
Lian® Classic bambini piccoli (XS) - Cotone - Con motivi
Lian® Classic Klein Kind (XS) - Katoen - Patronen
Lian® Classic, pieni lapsi (XS) - puuvilla - kuviollinen
Lian® Classic vaikelastele (XS) - puuvill - motiivid
Lian® Classic Bérnu maza izméra (XS) - Kokvilna - Rakstains
Ll = ol — (XS) sall Jikil Lian® Classic
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Lian® Classic Nourrisson (XXS) - Coton - Motifs

Lian® Classic Newborn (XXS) - Cotton - Cartoon design
Lian® Classic Infantil (XXS) - Algodon - Patrones

Lian® Classic Babys (XXS) - Baumwolle - mit Motiven
Lian® Classic neonati (XXS) - Cotone - Con motivi
Lian® Classic Baby (XXS) - Katoen - Patronen

Lian® Classic, vauva (XXS) - puuvilla - kuviollinen
Lian® Classic imikutele (XXS) - puuvill - motiivid

Lian® Classic Zidainu (XXS) - Kokvilna - Rakstains
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Lian® Classic Multibrassard (L, M, S) - Coton - Gris
Lian® Classic Multicuff (L, M, S) - Cotton - Grey
Lian® Classic Multi brazalete (L, M, S) - Algoddn - Cris
Lian® Classic Einheitsmanschette (L,M,S) - Baumwolle - grau
Lian® Classic Multibrassard (L, M, S) - cotone - Grigio
Lian® Classic Multi-Manchet (LM.S) - Katoen - Grijs
Lian® Classic Monikaytténauha (LM.S) - puuvilla - harmaa
Lian® Classic mitme mansetiga (L.M,S) - puuvill - hall
Lian® Classic ar vairaku izméru aprocém (LM.S) - Kokvilna - Peléks
@3y = ohill = (L« M ¢ §) saxa 3505 Lian® Classic
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MANUEL UTILISATEUR

Merci d'avoir fait I'acquisition du tensiométre Lian® Classic.
En choisissant un instrument SPENGLER, vous choisissez I'expérience et I'excellence reconnue
depuis 1907.

NOTICE D’UTILISATION
Merci de lire la notice avant utilisation et de la conserver pour vous y référer ultérieurement.

UTILISATION MEDICALE PREVUE

Le tensiomeétre Lian® Classic est un appareil professionnel (utilisable par des professionnels de
santé formés a son utilisation) de diagnostic médical permettant de mesurer la pression exercée
par le sang sur les artéres par la méthode auscultatoire (un stéthoscope est donc nécessaire).

Il permet de mesurer avec précision la pression artérielle maximale systolique ou PAS (résultant
de la contraction du ventricule gauche) et la pression artérielle minimale diastolique ou PAD (ré-
sultant de la relaxation des ventricules).

QUE SIGNIFIE « LA TENSION ARTERIELLE »?

La tension artérielle correspond a la pression exercée par le flux sanguin sur les parois des artéres.
La pression la plus élevée, produite dans les artéres par chaque battement cardiaque, est appelée
« la pression systolique » tandis que la plus basse correspond a la « pression diastolique ».

A noter que la pression artérielle est sujette a de nombreuses fluctuations au cours de la journée
et peut également varier avec le stress, les facteurs nutritionnels, I'activité physique, les médica-
ments ou selon les maladies.

QUELLE EST LA TENSION ARTERIELLE « NORMALE »?
Selon 'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), une pression artérielle normale correspond a
une pression systolique de moins de 130mmHg (millimeétres de mercure) et une pression dias-
tolique en dessous de 90mmHg. Cependant, la pression artérielle peut varier selon les individus.
Vous trouverez le tableau des classifications selon 'OMS ci-dessous.

Classification de la tension artérielle chez un adulte (unité mmHg)

Pression artérielle Et/ou Pression artérielle
systolique (mmHg) diastolique (mmHg)
Optimal <120 et <80
Normal 120-129 et/ou 80-84
Normale haute 130-139 et/ou 85-89
HTA grade1 140-159 et/ou 90-99
HTA grade 2 160-179 et/ou 100-109
HTA grade 3 >180 et/ou =110

Recommandations ESH 2007.
AVERTISSEMENTS
Les indications d'avertissement dans ce document identifient les conditions ou pratiques qui
risquent d’entrainer des blessures, des maladies ou éventuellement la mort du patient.
A\ Avertissement : Erreur de mesure possible. Utiliser uniquement des brassards du tensiométre
et les accessoires Lian® Classic de SPENGLER afin d'éviter les erreurs de mesure.
A\ Avertissement : Risque de mesure imprécise. Avant toute utilisation, s'assurer que tous les
points de raccordement, brassard, tubulure sont parfaitement étanches a I'air. Une fuite excessive
peut affecter les mesures.
A\ Avertissement : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée au risque d'affecter
les mesures.

CHOISIR UN BRASSARD ADAPTE A LA MORPHOLOGIE DU PATIENT

SPENGLER méne le combat en sensibilisant les professionnels de santé a utiliser un brassard
adapté a la morphologie du patient, la taille du brassard ayant une implication sur la qualité des
mesures :

- Un brassard trop étroit surestimera la pression artérielle.

- Un brassard trop grand pourra quant a lui sous estimer la pression artérielle.

Remarque:

L'index repére d'indice artériel figurant sur le brassard doit se situer dans la plage indiquée sur les
brassards Lian® Classic.

Lorsque le brassard est positionné sur le bras du patient, le repére « index » figurant sur le brassard
doit se trouver dans la plage indiquée sur les brassards Lian® Classic. Si le repére « index » ou le
bord du repére n'atteint pas cette plage, nous vous conseillons de vous reporter au tableau ci-des-
sous afin d’adapter le brassard a la morphologie du patient.

Taille des brassards pour tensiométre Lian® Classic disponibles

Circonférence du bras
10cm-15cm

Taille de brassard
Nourrisson (XXS)
Petit enfant (XS)

Enfant/petit enfant (S)
Adulte (M)
Large adulte (L)
Extra large (XL)

15cm-22cm

20cm-28cm

26cm-34cm

32cm-42cm

42cm-52cm

UTILISATION DU TENSIOMETRE ANEROIDE LIAN® CLASSIC

Etapes

- Laisser se reposer le patient pendant 5 minutes

- Placer le patient dans une position confortable, jambes décroisées, le dos et le bras soutenu de
préférence sans bouger ni parler

- Vérifier que lI'index repére d’indice artériel se situe dans la plage indiquée sur les brassards Lian®
Classic

- Maintenir le brassard a la hauteur du coeur pendant la durée de la mesure

- Maintenir le circuit pneumatique fermé (vérifier la valve de décompression)

- Gonfler le brassard pour une premiére estimation de la PAS (lorsque le sang circule a nouveau,
il provoque un bruit de battement perceptible au stéthoscope) jusqu’a la disparition du pouls
radial (sons dits de Korotkoff)

- Gonfler a nouveau a 30mmHg au dessus de PAS estimée

- Dégonfler en ouvrant la valve a une vitesse de 2mmHg par seconde et lire simultanément la
pression artérielle sur le manométre

- Lire la PAS pour la phase | des bruits de Korotkoff

- Lire la PAD pour la phase V des bruits de Korotkoff (disparition compléte des sons percus au
stéthoscope)

- Mesurer la fréquence cardiaque

- Continuer la décompression jusqu'a la purge compléte du brassard

BRUITS DE KOROTKOFF

A\ Avertissement : Un arrét du flux sanguin entraine 200

des risques. 180

<+—— Phase | PERCEPTION D'UN BRUIT

Recommandation: ]60- «— Phasell  EXTINCTION DU BRUIT

- Utiliser K5* pour I'auscultation des adultes 140 Trou

- Utiliser K5* pour l'auscultation des patientes en-  ,, [« Phaselll  REAPPARITION DUN BRUIT

ceintes, a moins que des sons soient perceptibles

lorsque le brassard est dégonflé auquel cas il

convient d'utiliser K4*

- Utiliser K&4* pour l'auscultation des enfants de 3

ansal2ans.

100 <« Phase IV ASSOURDISSEMENT D'UN BRUIT

60 <+—— PhaseV  EXTINCTION DU BRUIT
40
*Se référer au tableau décrivant les phases des 20

bruits de Korotkoff. o

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement : +10°C a +40°C
Humidité relative de fonctionnement : 20% a 85%
Température d'entreposage : -20°C a +70°C
Humidité relative a I'entreposage : 20% a 85%

ENTRETIEN ET VERIFICATION
Respecter les réglementations régionales en vigueur pour la mise au rebut des tensiomeétres ma-
nuels ou des accessoires.

Contrdle métrologique par un organisme agréé

Vérifier la précision et I'étanchéité :

- Au moins une fois tous les 2 ans (manométre)

- Au moins une fois par an (brassards, tubulure, poire)

- Aprés chaque opération de maintenance ou de réparation ou de remplacement de piéces dé-
tachées.

Remarque : Conformément aux normes métrologiques internationales et nationales, 'opérateur
ou l'organisme responsable de la maintenance doivent s'assurer de la tracabilité du manometre
de référence utilisé pour étalonnage.

Remarque: Le fabricant s'engage a transmettre les instructions de remplacement des piéces dé-
tachées sur demande de I'utilisateur.

Pieces détachées & accessoires :

Veuillez prendre contact avec votre revendeur agréé pour acquérir les piéces et accessoires ci
dessous :

- Poire de remplacement,

- Tubulure,

- Brassards et poches (toutes tailles).

NETTOYAGE ET DESINFECTION :

- des manometres : nettoyer avec un tissu non-tissé doux imbibé d’'une solution désinfectante ap-
propriée; laisser en contact 5 minutes ; rincer avec un tissu non-tissé humidifié. Ne pas immerger.

- des brassards coton ou nylon seuls : laver les brassards, fixations fermées, en machine a 30-35 °C.
Ne pas essorer.

- des poches gonflables et tubulures : boucher I'extrémité du tube avec une pince clamp (fournie)
avant de laver a 'eau tiede savonneuse ou immerger dans une solution désinfectante appro-
priée. Rincer abondamment et sécher.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Manomeétre Lian® Classic

Précision : +/-3mmHg

Plage opérationnelle : 0 a 300mmHg

Plage Affichée : 0 a 300mmHg

Type d'indication : échelle radiale

Graduation de I'échelle : incréments de 2 mmHg
Génération de la pression : poire

Diminution de la pression : valve de libération de l'air
Boitier : métallique

Mécanisme : alliage cuivre-béryllium

Poire : PVC

Tubulure : caoutchouc «haute résistance»
Brassard : polycoton fixation velcro ou nylon fixation velcro suivant les modéles.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
- Eviter les chocs, notamment sur le verre du cadran.
- Ne pas exposer a la chaleur, au soleil ou a 'lhumidité, a la poussiére.

GARANTIE

Le tensiométre Lian® Classic est garanti de tout défaut de pieces et main-d’ceuvre ou de fonction-
nement, conformément aux spécifications du fabricant, dans des conditions d’entretien et d'utili-
sation normales. La garantie de 5 ans sur le tensiometre (hors brassard et tubulure) commence a
partir de la date d’achat chez I'un des revendeurs agréés.

L'obligation de SPENGLER est limitée durant la période de garantie a la réparation ou au rempla-
cement des composants analysés défectueux par SPENGLER.

NORME
Lian® Classic est conforme a la norme de référence européenne NF EN 1SO 81060-1.

ASSURANCE QUALITE
NF EN ISO 13485

MARQUAGE CE

Attestation CE tensiométre anéroide délivrée par le GMED, organisme notifié n°0459. Appareil
classe Im (fonction mesure de la tension artérielle par méthode auscultatoire) conforme a la di-
rective Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

USER'S MANUAL

Thank you for purchasing a Lian® Classic sphygmomanometer.
When you choose a SPENGLER instrument, you are choosing experience and excellence that has
been recognized since 1907.

INSTRUCTIONS FOR USE
Please read the leaflet before use and keep it for future reference.

INTENDED MEDICAL USE

The Lian® Classic is a medical diagnosis professional device (used by health professionals trained
in its use) that measures the pressure exercised by blood on arteries by the auscultatory method
(a stethoscope is therefore required).

It accurately measures maximum systolic blood pressure or SBP (resulting from the left ventricle
contracting) and minimum diastolic blood pressure or DBP (resulting from ventricles relaxing).

WHAT DOES “BLOOD PRESSURE” MEAN?

Blood pressure is the pressure exercised by blood flow on the walls of arteries. The highest pres-
sure, produced in the arteries by each heart beat, is called “systolic pressure” whereas the lowest
is “diastolic pressure”.

Blood pressure fluctuates several times a day and can also vary with stress, nutritional factors,
physical activity, medicines or diseases.

WHAT IS “NORMAL” BLOOD PRESSURE?

According to the WHO (World Health Organization), normal blood pressure is systolic pressure
less than 130mmHg (millimetres of mercury) and diastolic pressure below 90mmHg. However,
blood pressure can vary depending on the individual. The WHO classifications table can be found
below.

Blood pressure classification in adults (mmHg)

Systolic blood pressure o Diastolic blood pressure

(mmHg) (mmHg)
Optimum <120 and <80
Normal 120-129 and/or 80-84
Upper normal 130-139 and/or 85-89
Grade 1HBP 140-159 and/or 90-99
Grade 2 HBP 160-179 and/or 100-109
Grade 3 HBP >180 and/or >110

ESH 2007 Recommendations.

WARNINGS
The warnings in this document highlight conditions or practices which could cause injury, disease
or potentially death of a patient.

/A Warning: Possible measurement error. Only use the sphygmomanometer cuffs and Lian® Clas-
sic accessories from SPENGLER to avoid measurement errors.

/A Warning: Risk of inaccurate measurement. Before use, check that all the connection points, the
cuff and tube are completely airtight. Excessive leakage can affected measurement.

/A Warning: No changes can be made to this equipment as this could affect measurements.

CHOOSE AN CUFF THAT SUITS THE PATIENT'S MORPHOLOGY

SPENGLER is taking on the fight by informing health professionals in using an cuff that suits a
patient’s morphology, as the size of the cuff impacts the quality of measurements:

- A too narrow cuff over-estimates blood pressure.

- A too large cuff could under-estimate blood pressure.

Note:

The index marker showing the arterial index on the cuff must be within the range shown on Lian®
Classic cuffs.

When the cuff is positioned on the patient’s arm, the “index” marker shown on the cuff must be
within the range shown on Lian® Classic cuffs. If the “index” marker or the edge of the marker
does not reach this range, we recommend that you see the table below in order to adapt the cuff
to a patient’s morphology.

Available sizes of cuffs for Lian® Classic sphygmomanometer

Size of cuff Arm circumference
Newborn (XXS) 10cm-15cm
Infant (XS) 15cm-22cm
Child/small adult (S) 20cm-28cm
Adult (M) 26cm-34cm
Large adult (L) 32cm-42cm
Extra large (XL) 42cm-52cm

USING THE LIAN® CLASSIC ANEROID SPHYGMOMANOMETER

Steps

- Leave the patient to rest for 5 minutes

- Place the patient in a comfortable position, with legs uncrossed, and the back and arm elevated,
ideally without moving or speaking

- Check that the marker index for arterial index is within the range shown on the Lian® Classic
cuffs

- Keep the cuff at heart height during measurement

- Keep the pneumatic circuit closed (check the decompression valve)

- Inflate the cuff for an initial SBP estimation (when the blood circulates again, it causes a no-
ticeable beating sound on the stethoscope) until radial pulse disappears (so-called Korotkoff
sounds)

- Inflate again to 30mmHg above the estimated SBP

- Deflate by opening the valve at a speed of 2mmHg per second and simultaneously read the
blood pressure on the manometer

- Read the SBP for phase | of Korotkoff sounds

- Read the DBP for phase V of Korotkoff sounds (complete disappearance of sounds noted at the
stethoscope)

- Measure the heart rate ] KOROTKOFF SOUNDS

- Continue decompression until complete purge of ;0

the cuff
180

<+—— Phase | PERCEPTION OF A SOUND
A\ Warning: A blood flow stoppage cartries risks. ‘60.
«—— Phase ll DISAPPEARANCE OF A SOUND
140 [Auscultatory range]
Recommandation: 120 = «— Phase lll RE-APPEARANCE OF A SOUND
- Use K5* for adult auscultation
- Use K5* for auscultation of pregnant patients, so 100 «— phase V. MUFFLING OF A SOUND
long as the sounds are noticeable when the cuff is 8OI
deflated, in which case the K4* can be used < PhaseV  DISAPPEARANCE OF A SOUND
- Use K4* for auscultation of children between 3 and
12 years. 40

20

60

* See the table describing the phases of Korotkoff o
sounds. L

Environmental specifications:

Operating temperature: +10°C to +40°C
Operating relative humidity: 20% to 85%
Storage temperature: -20°C to +70°C
Relative humidity at storage: 20% to 85%

MAINTENANCE AND MAINTENANCE VERIFICATION
Comply with current regional regulations for the disposal of manual sphygmomanometers or
accessories.

Metrological inspection by an approved body

Check accuracy and watertightness:

- At least once every 2 years (manometer)

- At least once per year (cuffs, tube, bulb)

- After each maintenance operation or repair or replacement of removable parts.

Note: In accordance with international and national metrological standards, the operator or the
body responsible for maintenance must ensure traceability of benchmark manometer used for
calibration.

Note: The manufacturer undertakes to deliver the spare parts replacement following the instruc-
tions from the end user.

Removable parts & accessories:

Please contact your approved retailer to purchase the parts and accessories below:
- Replacement bulb,

- Tube,

- Cuffs and bladers (all sizes).

CLEANING AND DISINFECTION:

- manometers: wipe clean with a solution of appropriate disinfectant ; rinse with a wet non-woven
tissue. Do not immerse.

- cotton or nylon cuffs: wash in machine, water not exceeding 30-35 °C. Important: the cuffs should
be fastened during cleaning. Do not dry in machine.

- bladders and tubes: obturate the extremity of the tube with a clamp (included) before washing
in mild soapy water or immerse in a disinfectant solution. Rinse thoroughly and dry flat.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Lian® Classic Manometer
Accuracy: +/-3mmHg

Operating range: O to 300mmHg
Displayed range: O to 300mmHg
Indication type: radial scale

Scale grading: increments of 2 mmHg
Pressure generation: bulb

Pressure reduction: air release valve
Case: metallic

Mechanism: copper-beryllium alloy
Bulb: PVC

Tube : <high-resistance» rubber.
Cuff : polycotton Velcro fastening or nylon Velcro fastening depending on the models.

PRECAUTIONS FOR USE
- Avoid impacts, particularly on the dial glass.
- Do not expose to heat, sun or humidity, dust.

WARRANTY

The Lian® Classic sphygmomanometer is guaranteed against any part and labour or operating
fault, in accordance with the manufacturer's specifications, under normal maintenance and
usage conditions. The 5-year guarantee for the sphygmomanometer (excluding cuff and tube)
starts from the date of purchase from an approved retailer.

SPENGLER'’s obligations are limited during the guarantee period to the repair or replacement of
components deemed to be defective by SPENGLER.

STANDARD
Lian® Classic is compliant with the European reference standard NF EN ISO 81060-1.

QUALITY ASSURANCE
NF EN ISO 13485

CE MARKING

CE certification aneroid sphygmomanometer provided by GMED, notified body no. 0459. Class Im
device (measurement of blood pressure by auscultatory method) in accordance with European
directive 93/42/CEE regarding medical devices.

MANUAL

Gracias por comprar el tensidmetro Lian® Classic.
Al elegir un instrumento SPENGLER, esta eligiendo la experiencia y la excelencia reconocida desde
1907.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lea las instrucciones antes de su utilizacién y consérvelas para consultarlas posteriormente.

UTILIZACION MEDICA PREVISTA

El tensidmetro Lian® Classic es un aparato profesional (utilizable por profesionales sanitarios forma-
dos en su uso) de diagndstico médico, que permite medir la presion ejercida por la sangre sobre las
arterias por el método auscultatorio (por ello, es necesario un estetoscopio).

Permite medir con precision la presion arterial maxima sistdlica o PAS (resultante de la contraccion
del ventriculo izquierdo) y la presion arterial minima diastdlica o PAD (resultante de la relajacion
de los ventriculos).

:QUE SIGNIFICA «LA TENSION ARTERIAL»?

La tension arterial corresponde a la presion ejercida por el flujo sanguineo sobre las paredes de las
arterias. La presion mas elevada, producida en las arterias por cada latido cardiaco, se llama «presion
sistélica» mientras que la mas baja corresponde a la «presidn diastdlicar.

Hay que observar que la presion arterial esta sujeta a numerosas fluctuaciones durante el dia y
puede variar también con el estrés, los factores nutricionales, la actividad fisica, los medicamentos
o segun las enfermedades.

¢CUAL ES LA TENSION ARTERIAL «<NORMAL»?

Segun la OMS (Organizacion Mundial de la Salud), una presién arterial normal corresponde a una
presion sistélica de menos de 130 mmHg (milimetros de mercurio) y una presién diastdlica por
debajo de 90 mmHg. Sin embargo, la presién arterial puede variar segun los individuos. A continua-
cion, encontrara la tabla de clasificaciones segun la OMS.

Clasificacion de la tension arterial en un adulto (unidad mmHg)

Presion Yio Presion
arterial sistélica (mmHg) arterial diastélica (mmHg)

Optima <120 y <80
Normal 120-129 y/o 80-84
Normal alta 130-139 y/o 85-89
HTA grado1 140-159 y/o 90-99
HTA grado 2 160-179 y/o 100-109
HTA grado 3 =180 y/o =110

Recomendaciones ESH 2007.

ADVERTENCIAS
Las indicaciones de advertencia en este documento identifican las condiciones o practicas que
pueden provocar lesiones, enfermedades o, en su caso, la muerte del paciente.

A\ Advertencia: Error de medicién posible. Utilice solo brazaletes del tensiémetro y los accesorios
Lian® Classic de SPENGLER para evitar errores de medicion.

A\ Advertencia: Riesgo de medicién imprecisa. Antes de cualquier utilizacién, aseglrese de que to-
dos los puntos de conexion, brazalete y tubo son perfectamente estancos al aire. Una fuga excesiva
puede afectar a las mediciones.

A\ Advertencia: No se autoriza ninguna modificacién en este equipo dado que puede afectar a las
mediciones.

ELEGIR UN BRAZALETE ADECUADO A LA MORFOLOGIA DEL PACIENTE

SPENGLER lucha por sensibilizar a los profesionales sanitarios a cerca de la utilization de un bra-
zalete adecuado a la morfologia del paciente dado que el tamaro del brazalete repercute en la
calidad de las mediciones:

- Un brazalete demasiado estrecho sobrestimara la presién arterial.

- En cambio, un brazalete demasiado grande podra subestimar la presién arterial.

Observacion:

El indice referencia de indice arterial que figura en el brazalete debe situarse en la franja indicada
en los brazaletes Lian® Classic.

Cuando el brazalete esta colocado en el brazo del paciente, la referencia «indice» que figura en
el brazalete debe encontrarse en la franja indicada en los brazaletes Lian® Classic. Si la referencia
«indice» o el borde de la referencia no alcanza esta franja, le recomendamos que consulte la tabla
siguiente para adaptar el brazalete a la morfologia del paciente.

Tamanio de los brazaletes para tensiometro Lian® Classic disponibles

T::_:::Iztie Circunferencia del brazo
Lactante (XXS) 10cm -15cm
Nifo (XS) 15cm-22cm
Adolesacslr;ltti/?se)queno 20 erm - 28 em
Adulto (M) 26cm-34cm
Grande adulto (L) 32cm-42cm
Obeso (XL) 42 cm-52cm

UTILIZACION DEL TENSIOMETRO ANEROIDE LIAN® CLASSIC

Pasos

- Deje que el paciente descanse durante 5 minutos.

- Coloque al paciente en una posicién confortable, con las piernas descruzadas y la espalda y el
brazo apoyados preferiblemente, sin hablar ni moverse

- Compruebe que el indice referencia de indice arterial se situa en la franja indicada en los braza-
letes Lian® Classic.

- Sujete el brazalete a la altura del corazén mientras se mide.

- Mantenga el circuito neumatico cerrado (compruebe la valvula de descompresion).

- Hinche el brazalete para una primera estimacién de la PAS (cuando la sangre vuelve a circular,
provoca un ruido de latido perceptible en el estetoscopio) hasta que desaparezca el pulso radial
(sonidos llamados de Korotkoff).

- Hinche de nuevo a 30 mmHg por encima de la PAS estimada.

- Deshinche abriendo la valvula a una velocidad de 2 mmHg por segundo y lea al mismo tiempo la
presion arterial en el manémetro.

- Lea la PAS para la fase | de los ruidos de Korotkoff.

- Lea la PAD para la fase V de los ruidos de Korotkoff (desaparicion completa de los sonidos perci-
bidos en el estetoscopio).

- Mida la frecuencia cardiaca.

- Siga con la descompresion hasta la purga comple-
ta del brazalete.

1 SONIDOS DE KOROTKOFF

. . . «— F I PERCEPCION DE UN RUIDO
/\ Advertencia: Una parada del flujo sanguineo 160. e
conlleva riesgos. «— Fasell  EXTINCION DEL RUIDO
140
= «— Fase lll REAPARICION DE UN RUIDO
Recomendacion: 120
- Utilice K5* para auscultar a adultos 100

- Utilice K5* para auscultar a pacientes embaraza-
das, a menos que se perciban sonidos cuando el
brazalete esté deshinchado, en cuyo caso convie-
ne utilizar K&4* 40

- Utilice K4* para auscultar a nifios de 3 a 12 afios. 20

<+— FaselV  ENSORDECIMIENTO DE UN RUIDO
8OI

50 +— Fase V EXTINCION DEL RUIDO

*Consulte la tabla que describe las fases de los rui- 1

dos de Korotkoff.

Caracteristicas medioambientales

Temperatura de funcionamiento: +10 °C a +40 °C
Humedad relativa de funcionamiento: 20 % a 85 %
Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C
Humedad relativa al almacenamiento: 20 % a 85 %

MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE MANTENIMIENTO
Respete la normativa regional vigente para la eliminacion de los tensiometros manuales o de los
accesorios.

Control metrolégico por un organismo autorizado

Compruebe la precision y la estanqueidad:

- Al menos una vez cada dos afos (mandmetro).

- Al menos una vez al afno (brazaletes, tubo y pera).

- Después de cada operacion de mantenimiento o de reparacion o sustitucion de piezas de re-
puesto.

Observacion: Conforme a las normas metroldgicas internacionales y nacionales, el operario o el
organismo responsable del mantenimiento deben asegurarse de la trazabilidad del manémetro
de referencia utilizado para calibracion.

Observacion: El fabricante se compromete a transmitir las instrucciones de subtitucién de piezas
de repuesto a peticion del usuario.

Piezas de repuesto y accesorios:

Pdéngase en contacto con nuestro distribuidor autorizado para adquirir las piezas y accesorios si-
guientes:

- Pera de sustitucion.

- Tubo.

- Brazaletes y bolsillos (todos los tamarfos).

LIMPIEZA Y DESINFECCION:

- mandémetros : utilize un pafio suave humedecido en una solucién de detergente ; aclarar con un
pano humedicido en agua. No sumergir.

- brazaletes de algoddn o de nildn (sin la cdmara) : limpiarlos, con el velcro y tubos cerrados, en agua
a temperatura 30-35 °C. Poner al aire libre.

- cdmarasy tubos : tapar el tubo con una pinza-clamp antes de limpiarlo en agua templaday jabo-
nosa o sumergirlo en una solucién de desinfectante. Aclarar abundantemente y secar.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Manémetro Lian® Classic

Precisién: +/-3 mmHg

Franja operativa: O a 300 mmHg

Franja visualizada: O a 300 mmHg

Tipo de indicacion: escala radial

Graduacion de la escala: incrementos de 2 mmHg
Generacion de la presion: pera

Disminucion de la presion: valvula de liberacion del aire
Caja: metalico

Mecanismo: aleacion cobre-berilio

Pera: PVC

Tubo : caucho de alto resistencia.
Brazalete : Cierre de velcro en polycotton o cierre de velcro de nylon seguin los modelos.

PRECAUCIONES DE USO
- Evite los golpes, principalmente en el cristal de la esfera.
- No lo exponga al calor, al sol, a la humedad ni al polvo.

GARANTIA

El tensiometro Lian® Classic estad garantizado frente a fallos de piezas y mano de obra o de funcio-
namiento, conforme a las especificaciones del fabricante, en condiciones de mantenimiento y de
uso normales. La garantia de 5 afos del tensiémetro (excepto brazalete y tubo) empieza a partir de
la fecha de compra en uno de los distribuidores autorizados.

La obligacién de SPENGLER esta limitada durante el periodo de garantia a la reparacién o a la
sustitucion de los componentes analizados defectuosos por SPENGLER.

NORMA
El tensidmetro Lian® Classic cumple la norma de referencia europea NF EN I1SO 81060-1.

SEGURO DE CALIDAD
NF EN ISO 13485

MARCADO CE

Certificado CE tensiometro aneroide expedido por el GMED, organismo notificado n.” 0459. Aparato
clase Im (funcién medida de la tensién arterial por método auscultatorio) conforme a la Directiva
Europea 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken lhnen flr den Erwerb des Blutdruckmessgerats Lian® Classic.
Mit Ihrer Entscheidung flr ein Instrument von SPENGLER haben Sie sich fur seit 1907 bewahrte
Erfahrung und Exzellenz entschieden.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Die Anleitung bitte vor Gebrauch lesen und aufbewahren, um spater darin nachsehen zu kénnen.

VORGESEHENER MEDIZINISCHER GEBRAUCH

Das Blutdruckmessgerat Lian® Classic ist ein medizinisches Diagnosegerat flr die professionelle
Nutzung (zum Gebrauch durch fur seine Nutzung geschulte medizinische Mitarbeiter), das die
Messung des vom Blut auf die Arterien ausgetbten Drucks mithilfe der Auskultationsmethode ges-
tattet (weshalb ein Stethoskop erforderlich ist).

Es gestattet die prazise Messung des maximalen systolischen arteriellen Blutdrucks SAD (infolge
der Kontraktion der linken Hauptkammer) und des minimalen diastolischen arteriellen Blutdrucks
DAD (infolge der Erschlaffung der Hauptkammern).

WAS BEDEUTET “ARTERIELLER DRUCK*“?

Der arterielle Druck entspricht dem durch den Blutfluss auf die Arterienwande ausgelbten Druck.
Der in den Arterien bei jedem Herzschlag erzeugte hoéchste Druck wird als “systolischer Druck”
bezeichnet, wahrend der niedrigste dem “diastolischen Druck” entspricht.

Es ist zu beachten, dass der arterielle Druck im Lauf des Tages zahlreichen Schwankungen un-
terworfen ist und auch aufgrund von Stress, Aspekten der Erndhrung, korperlicher Betatigung, Me-
dikamenten oder Erkrankungen variieren kann.

WAS IST EIN “NORMALER“ ARTERIELLER DRUCK?

Laut WHO (Weltgesundheitsorganisation) entspricht ein normaler arterieller Druck einem systo-
lischen Druck von weniger als 130 mmHg (Millimeter Quecksilbersaule) und einem diastolischen
Druck von unter 90 mmHg. Unterdessen kann der arterielle Druck bei unterschiedlichen Personen
variieren. Unten finden Sie eine Tabelle mit den Einstufungen der WHO.

Einstufung des arteriellen Drucks bei Erwachsenen (Einheit mmHg)

Systolischer arterieller R Diastolischer arterieller
Druck (mmHg) Druck (mmHg)
Optimal <120 und <80
Normal 120-129 und/oder 80-84
Hoch normal 130-139 und/oder 85-89
aHT Stufe1 140-159 und/oder 90-99
aHT Stufe 2 160-179 und/oder 100-109
aHT Stufe 3 >180 und/oder >110

ESH-Empfehlungen 2007.

WARNHINWEISE
Die Warnhinweise in diese Dokument bezeichnen die Umstande oder Praktiken, die geeignet sein
koénnen, Verletzungen, Erkrankungen oder eventuell den Tod des Patienten nach sich zu ziehen.

/A Warnhinweis: Messfehler méglich. AusschlieBlich die zum Blutdruckmessgerat gehérenden
Manschetten und die Lian® Classic Zubehdre von SPENGLER verwenden, um Messfehler zu ver-
meiden.

/A Warnhinweis: Gefahr ungenauer Messung. Sich vor jedem Gebrauch vergewissern, dass alle Ver-
bindungen, die Manschette und der Schlauch absolut luftdicht sind. Eine gréBere Undichtigkeit
kann die Messungen beeintrachtigen.

/\ Warnhinweis: Aufgrund der Gefahr der Beeintrachtigung der Messungen ist jede Verdnderung
an diesem Instrument unzulassig.

EINE DER MORPHOLOGIE DES PATIENTEN ENTSPRECHENDE MANSCHETTE WAHLEN
SPENGLER bemuht sich, medizinische Mitarbeiter dafiir zu sensibilisieren, eine der Morphologie
des Patienten entsprechende Manschette zu benutzen, denn die GréBe der Manschette wirkt sich
auf die Qualitat der Messungen aus:

- Eine zu enge Manschette Uberschatzt den arteriellen Druck.

- Eine zu weite Manschette hingegen kann den arteriellen Druck unterschatzen.

Hinweis:

Die auf der Manschette befindliche die Arterie anzeigende Markierung “Index* muss innerhalb des
auf den Lian® Classic Manschetten gekennzeichneten Bereichs “Index Range® liegen.

Wenn die Manschette um den Arm des Patienten gelegt ist, muss sich die auf der Lian® Clas-
sic Manschette befindliche Markierung “Index” innerhalb des auf den Lian® Classic Manschetten
gekennzeichneten Bereichs “Index Range* befinden. Wenn die Markierung “Index” auBerhalb dieses
Bereichs liegt, empfehlen wir Ihnen, sich an der untenstehenden Tabelle zu orientieren, um die fur
die Morphologie des Patienten geeignete Manschette auszuwahlen.

Fur Blutdruckmessgerat Lian® Classic erhaltliche ManschettengroBen

ManschettengréBe Armumfang
XXS 10cm-15cm
XS 15cm-22cm
S 20cm-28cm
26cm -34cm
L 32cm-42cm
XL 42cm-52cm

BENUTZUNG DES ANEROIDEN BLUTDRUCKMESSGERATS LIAN® CLASSIC

Schritte

- Den Patienten wahrend 5 Minuten ruhen lassen

- Den Patienten in einer bequemen Haltung lagern, Beine nicht Uberkreuzt, Ricken und Arme
gestltzt und vorzugsweise ohne sich zu bewegen oder zu sprechen

- Sich vergewissern, dass die die Arterie anzeigende Markierung “Index” innerhalb des auf den Lian®
Classic Manschetten gekennzeichneten Bereichs liegt

- Wahrend der Dauer der Messung die Manschette auf der Hohe des Herzens des Patienten halten

- Das Drucksystem geschlossen halten (das Ablassventil Gberprtfen)

- Die Manschette fur eine erste Schatzung des SAD aufpumpen (wenn das Blut erneut zirkuliert,
ruft es ein im Stethoskop hérbares Pulsgerausch hervor), bis der Radialispuls verschwindet (soge-
nannte Korotkow-Gerausche)

- Erneut bis auf 30 mmHg Gber dem geschatzten SAD aufpumpen

- Ablassen durch Offnen des Ventils mit einer Geschwindigkeit von 2 mmHg pro Sekunde, bei
gleichzeitigem Ablesen des arteriellen Drucks auf dem Manometer

- In Phase | der Korotkow-Gerausche SAD ablesen

-In Phase V der Korotkow-Gerausche (vollstdndiges Verschwinden der mit dem Stethoskop
wahrgenommen Gerausche) DAD ablesen

- Die Herzfrequenz messen

- Das Ablassen bis zur vollstandigen EntlUftung der Manschette fortsetzen.

] KOROTKOW-GERAUSCHE

/A Warnhinweis: Eine Unterbrechung des Bluts-

troms ist riskant.

200

180
+— Phase | WAHRNEHMUNG EINES GERAUSCHS
M

Empfehlung: «— Phasell  VERSCHWINDEN DES GERAUSCHS
- FUr die Auskultation von Erwachsenen K5* be- 10 [Auskaictorische tocke|
nutzen 1o ]+ Phaselll | WIEDERERSCHEINEN DES GERAUSCHS

- Fur die Auskultation von schwangeren Patienten
K5* benutzen, auBer wenn bei abgelassener
Manschette Gerdusche wahrnehmbar sind. In die-
sem Fall empfiehlt es sich, K&4* zu benutzen

- Fur die Auskultation von Kindern zwischen 3 und 40

12 Jahren K&4* benutzen. 20

*Siehe Tabelle mit der Beschreibung der Phasen

der Korotkow-Gerdusche. —

WOOI <+— Phase IV DAMPFUNG DES GERAUSCHS
80

<+— PhaseV  VERSCHWINDEN DES GERAUSCHS

Umgebungsfaktoren

Temperatur bei Gebrauch: +10°C bis +40°C

Relative Feuchtigkeit bei Gebrauch: 20% bis 85%
Temperatur bei Aufbewahrung -20°C bis +70°C
Relative Feuchtigkeit bei Aufbewahrung: 20% bis 85%

UNTERHALT UND UBERPRUFUNG
Bei der Entsorgung von manuellen Blutdruckmessgeraten oder Zubehdren die lokalen Bestim-
mungen einhalten.

Kontrolle der Messgenauigkeit durch eine zugelassene Stelle

Uberprifung von Prézision und Dichtigkeit:

- Mindestens einmal alle 2 Jahre (Manometer)

- Mindestens einmal jahrlich (Manschette, Schlauch, Blasebalg)

- Nach jeder MaBBnahme von Unterhalt oder Reparatur oder Austausch von Teilen.

Hinweis: Internationalen und nationalen Normen des Messwesens entsprechend muss der Betrei-
ber oder die fur den Unterhalt verantwortliche Organisation sich von der Ruckverfolgbarkeit des fur
die Eichung dienenden Referenzmnanometers vergewissern.

Hinweis: Der Hersteller verpflichtet sich dazu, dem Benutzer auf Anfrage die Anweisungen zum
Austausch von Teilen zu Gbermitteln.

Ersatzteile und Zubehére:

Zur Beschaffung der unten aufgefihrten Teile und Zubehdére nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem
autorisierten Handler auf:

- Ersatzblasebalg,

- Schlauch,

- Manschetten und Polster fUr alle GréBen.

REINIGUNG UND DESINFEKTION:

- Blutdruckmessgerat: Mit einem weichen Vliessstoff reinigen, der mit einer geeigneten Desinfek-
tionslésung getrankt ist; 5 Minuten einwirken lassen; mit einem feuchten Vliesstoff abwischen.
Nicht in Wasser tauchen

- Baumwoll- oder Nylonmanschetten alleine: Manschetten geschlossen in der Waschmaschine bei
30-35°C waschen. Nicht schleudern.

- Aufblasbare Polster und Schlauche: Vor dem Waschen mit lauwarmem Seifenwasser
Schlauchende mit einer Schlauchklemme verschlieBen oder Schlauch in eine geeignete Desin-
fektionslésung tauchen. Grindlich abspulen und abtrocken.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Lian® Classic Manometer

Genauigkeit: +/-3 mmHg
Funktionsbereich: O bis 300 mmHg
Anzeigebereich: O bis 300 mmHg
Anzeigetyp: Rundskala

Skaleneinteilung: Abstande von 2 mmHg
Druckerzeugung: Blasebalg
Druckverringerung: Ventil zur Luftabgabe
Gehause: Metall

Mechanismus: Berylliumkupfer-Legierung
Blasebalg: PVC

Schlauch: ,Hoch resistenter” Kautschuk
Manschette: Baumwollmischgewebe, Klettverschluss oder Nylon Klettverschluss je nach.

VORSICHTSMASSREGELN
- Schlage vermeiden, insbesondere auf das Glas der Anzeige.
- Nicht Warme, Sonnenlicht, Feuchtigkeit oder Staub aussetzen.

GEWAHRLEISTUNG

Die Gewahrleistung fur das Blutdruckmessgerat Lian® Classic erstreckt sich auf alle Mangel in Ma-
terial oder Verarbeitung im Rahmen der vom Hersteller angegebenen Spezifikationen und unter
Voraussetzung normaler Unterhalts- und Nutzungsbedingungen. Die Gewahrleistungsfrist von 5
Jahren auf das Blutdruckmessgerat (Manschette und Schlauch ausgenommen) beginnt mit dem
Datum des Kaufs bei einem autorisierten Handler.

Die Verpflichtung SPENGLERs wahrend der Gewahrleistungsfrist beschrankt sich auf die Reparatur
oder den Austausch der von SPENGLER als defekt erkannten Teile.

NORM
Lian® Classic ist konform mit der europaischen Referenznorm NF EN ISO 81060-1.

QUALITATSSICHERUNG
NF EN SO 13485

CE-KENNZEICHNUNG

Konformitatserklarung flr aneroides und Quecksilber-Blutdruckmessgerat ausgestellt von der noti-
fizierten Stelle Nr. 0459 GMED. Konform mit Richtlinie des Rates 93/42/EWG Uber Medizinprodukte
ist das Gerat in Klasse Im eingestuft (Funktion Messung des arteriellen Drucks per Auskultation).

MANUALE UTENTE

Grazie per aver acquistato lo sfigmomanometro Lian® Classic.
Scegliere un dispositivo SPENGLER significa scegliere un’esperienza e un'eccellenza riconosciute
dal 1907.

ISTRUZIONI PER L'USO
Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

USO MEDICO PREVISTO

Lo sfigmomanometro Lian® Classic & un dispositivo professionale (utilizzabile dai professionisti della
salute formati al suo utilizzo), per la diagnosi medica, che consente di misurare la pressione eser-
citata dal sangue sulle arterie con il metodo auscultatorio (€ quindi necessario uno stetoscopio).
Consente di misurare accuratamente la pressione arteriosa sistolica massima o PAS (che risulta dalla
contrazione del ventricolo sinistro) e la pressione arteriosa diastolica minima o PAD (derivante dal
rilassamento dei ventricoli).

COSA SIGNIFICA “TENSIONE ARTERIOSA™?

La tensione arteriosa corrisponde alla pressione esercitata dal flusso sanguigno sulle pareti delle ar-
terie. La pressione piu alta, prodotta nelle arterie da ogni battito cardiaco, viene chiamata « pressione
sistolica », mentre la pil bassa corrisponde alla « pressione diastolica ».

Va detto che la pressione sanguigna & soggetta a numerose fluttuazioni durante il giorno e che puo
anche variare con stress, fattori nutrizionali, attivita fisica, farmaci o malattie.

QUAL E LA TENSIONE ARTERIOSA “NORMALE"?
Secondo 'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanita), una pressione arteriosa normale corris-
ponde ad una pressione sistolica inferiore a 1I30mmHg (millimetri di mercurio) e ad una pressione
diastolica inferiore a 90mmHg. Tuttavia, la pressione arteriosa cambia da individuo a individuo. E
possibile consultare la tabella delle classificazioni secondo 'OMS qui di seguito.

Classificazione della tensione arteriosa in un adulto (unita mmHg)

Pressione arteriosa sistolica Elo Pressione arteriosa
(mmHg) i ica (mmHg)

Ottimale <120 e <80
Normale 120-129 e/o 80-84
Normale alta 130-139 e/o 85-89
Ipertensione di stadio 1 140-159 e/o 90-99
Ipertensione di stadio 2 160-179 e/o 100-109
Ipertensione di stadio 3 2180 e/o >110

Raccomandazioni ESH 2007.
AVVERTENZA
Le avvertenze contenute nel presente documento identificano condizioni o pratiche che possono
causare lesioni, malattie o eventualmente il decesso del paziente.

/A Avvertenza : Errore di misurazione possibile. Utilizzare solo manicotti dello sfigmomanometro e
gli accessori Lian® Classic di SPENGLER per evitare errori di misurazione.

/\ Avvertenza : Rischio di misura imprecisa. Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i punti di collega-
mento, il manicotto e il tubo siano completamente ermetici. Una fuga eccessiva pud compromet-
tere le misurazioni.

/\ Avvertenza : Non & consentita alcuna modifica all'apparecchiatura e questo per via del rischio di
influire sulle misurazioni.

SCEGLIERE UN MANICOTTO ADATTO ALLA MORFOLOGIA DEL PAZIENTE

SPENGLER porta avanti la sua battaglia - sensibilizzare gli operatori sanitari a utilizzare un manicotto
adatto alla morfologia del paziente, in quanto la taglia del manicotto ha un impatto sulla qualita
delle misurazioni:

- Un manicotto eccessivamente stretto sovrastimera la pressione arteriosa.

- Un manicotto eccessivamente largo potra sottostimare la pressione arteriosa.

Nota:

Il riferimento dell'indice arterioso, che si trova sul manicotto, deve trovarsi nell'intervallo indicato sui
manicotti Lian® Classic.

Quando il manicotto e posizionato sul braccio del paziente, il riferimento « index » che si trova sul
manicotto deve trovarsi all'interno dell'intervallo indicato sui manicotti Lian® Classic. Se il riferimen-
to «index » o il bordo del riferimento non raggiunge l'intervallo prescritto, si consiglia di consultare la
tabella riportata qui di seguito per adattare il manicotto alla morfologia del paziente.

Taglie dei manicotti da sfigmomanometro Lian® Classic disponibili

Taglia manicotto Circonferenza del braccio
XXS 10cm-15cm
XS 15cm-22cm
S 20cm-28cm
26cm-34cm
L 32cm-42cm
XL 42cm-52cm

UTILIZZO DELLO SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE LIAN® CLASSIC

Passaggi

- Lasciare a riposo il paziente per 5 minuti

- Collocare il paziente in una posizione comoda, gambe non incrociate, di preferenza con la schiena
e il braccio appoggiati ad un sostegno, in silenzio e fermo

- Verificare che l'indice di riferimento dell'indice arterioso sia compreso nell'intervallo indicato sui
manicotti

- Tenere il manicotto all'altezza del cuore per tutta la durata della misurazione

- Tenere chiuso il circuito pneumatico (controllare la valvola di decompressione)

- Gonfiare il manicotto per una prima stima della PAS (quando il sangue circola di nuovo provoca
un suono di battito percettibile allo stetoscopio) fino alla scomparsa del polso radiale (i cosiddetti
suoni di Korotkoff)

- Gonfiare nuovamente a 30mmHg al di sopra della PAS stimata

- Sgonfiare aprendo la valvola a una velocita di 2 mmHg al secondo e leggere contemporaneamente
la pressione arteriosa sul misuratore di pressione

- Leggere la PAS per la fase | dei rumori di Korotkoff

- Leggere la PAD per la fase V dei rumori di Korotkoff (scomparsa completa dei suoni percepiti con
lo stetoscopio)

- Misurare la frequenza cardiaca

- Continuare la decompressione sino a sfiatare com- T ]RUMORI DI KOROTKOFF
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Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio: Da +10°C a +40°C
Umidita relativa di esercizio: Da 20% a 85%
Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C
Umidita relativa allo stoccaggio: Da 20% a 85%

MANUTENZIONE E VERIFICA
Rispettare le normative regionali applicabili per lo smaltimento degli sfigmomanometri manuali
o degli accessori.

Controllo metrologico da parte di un ente autorizzato

Verificare la precisione e la tenuta:

- Almeno una volta ogni 2 anni (misuratore di pressione)

- Almeno una volta all'anno (manicotti, tubo, peretta)

- Dopo ogni operazione di manutenzione o di riparazione o di sostituzione di pezzi di ricambio.

Nota : In conformita agli standard metrologici internazionali e nazionali, 'operatore, o l'organizza-
zione responsabile della manutenzione, deve garantire la tracciabilita del misuratore di pressione di
riferimento utilizzato per la calibrazione.

Nota: Il fabbricante si impegna a trasmettere le istruzioni per la sostituzione dei pezzi di ricambio
su richiesta dell'utente.

Pezzi di ricambio e accessori:

Contattare il proprio rivenditore autorizzato per acquistare le parti e gli accessori riportati qui di
seguito:

- Peretta di ricambio,

- Tubo,

- Bracciali e camere d'aria di tutte le dimensioni

PULIZIA E DISINFEZIONE:

- Manometri: pulire con un tessuto non tessuto morbido imbevuto di una soluzione disinfettante
appropriata. Lasciare a contatto per 5 minuti. Detergere con un tessuto non tessuto umido. Non
immergere

- Bracciali solo in cotone o in nylon: lavare i bracciali, con le chiusure chiuse, in lavatrice a 30-35 °C.
Non strizzare.

- Le camere d'aria gonfiabili e i tubi: ostruire I'estremita del tubo con una pinza clamp prima di lavare
con acqua tiepida e sapone, o prima di immergere in una soluzione disinfettante appropriata.
Risciacquare abbondantemente e asciugare.

SPECIFICHE TECNICHE:

Misuratore di pressione Lian® Classic
Precisione: +/-3mmHg

Intervallo di esercizio: Da 0 a 300 mmHg
Intervallo indicato: Da O a 300 mmHg

Tipo di indicazione: scala radiale

Gradazione della scala: incrementi di 2 mmHg
Generazione della pressione: peretta
Diminuzione della pressione: valvola di rilascio dell'aria
Custodia: metallica

Meccanismo: lega rame-berillio

Peretta: PVC

Tubo: gomma ad alta resistenza
Bracciale: policotone con chiusura in velcro o nylon con chiusura in velcro a seconda dei modelli.

PRECAUZIONI D’'USO
- Evitare gli impatti, in particolare sul vetro del quadrante.
- Non esporre a calore, luce solare, umidita o polvere.

GARANZIA

Lo sfigmomanometro Lian® Classic € garantito rispetto a qualsivoglia difetto di componentistica,
manodopera o funzionamento, in conformita alle specifiche del produttore, in normali condizioni
d'uso e manutenzione. La garanzia di 5 anni sullo sfigmomanometro (esclusi manicotto e tubo)
inizia dalla data di acquisto presso uno dei rivenditori autorizzati.

L'obbligo di SPENGLER é limitato, nel periodo di garanzia, alla riparazione o alla sostituzione dei
componenti difettosi analizzati da SPENGLER.

NORMA
Lian® Classic € conforme alla norma di riferimento europea NF EN ISO 81060-1.

GARANZIA DI QUALITA
NF EN ISO 13485

MARCHIO CE

Attestato di certificazione CE sfigmomanometro aneroide emesso dal GMED, ente notificato
n°0459. Dispositivo di classe Im (funzione di misurazione della pressione arteriosa mediante metodo
auscultatorio) secondo la direttiva europea 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici.



GEBRUIKERSHANDLEIDING [ NL |

Bedankt voor uw aankoop van de Lian® Classic bloeddrukmeter.
Door te kiezen voor een SPENGLER instrument, kiest u voor erkende ervaring en uitmuntendheid
sinds 1907.

GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor later gebruik.

VOORZIEN MEDISCH GEBRUIK

De bloeddrukmeter is een professioneel apparaat (te gebruiken door gezondheidsprofessionals die
getraind zijn in het gebruik ervan) voor medische diagnose waarmee de druk kan worden gemeten
die het bloed op de aderen uitoefent via auscultatie (er is een stethoscoop vereist).

Het apparaat meet met precisie de maximale systolische bloeddruk of PAS (die het resultaat is van
de samentrekking van de linkerboezem) en de minimale diastolische bloeddruk of PAD (die het
resultaat is van de ontspanning van de boezem:s).

WAT BETEKENT “DE BLOEDDRUK"?

De bloeddruk komt overeen met de druk die wordt uitgeoefend door de bloedstroom op de
aderwand. De hoogste druk die geproduceerd wordt in de aderen bij elke hartslag, wordt “systo-
lische druk” genoemd, terwijl de laagste druk overeenkomt met de “diastolische druk”.

Wij wijzen erop dat de bloeddruk onderhevig is aan fluctuaties gedurende dag en ook kan variéren
vanwege factoren als stress, voeding, lichaamsbeweging, medicijnen of ziektes.

WAT IS EEN “NORMALE BLOEDDRUK"?
Volgens de WHO (Wereld gezondheid organisatie) is een normale bloeddruk een systolische druk
van minder dan 130 mmHg (millimeter kwik) en een diastolische druk van minder van 90 mmHg.
De bloeddruk kan echter per persoon verschillen. Hieronder vindt u een classificatieoverzicht van
de WHO.

Classificatie van de bloeddruk bij een volwassene (eenheid mmHg)

Systolische bloeddruk Diastolische bloeddruk
En/of

(mmHg) (mmHg)
Optimaal <120 en <80
Normaal 120-129 en/of 80-84
Normaal hoog 130-139 en/of 85-89
Hypertensie graad 1 140-159 en/of 90-99
Hypertensie graad 2 160-179 en/of 100-109
Hypertensie graad 3 =180 en/of 2110

Aanbevelingen ESH 2007.
WAARSCHUWINGEN
De waarschuwingsindicaties in dit document identificeren de omstandigheden of praktijken die
blessures, ziektes of eventueel overlijden van de patiént kunnen veroorzaken.
A\ Waarschuwing : Mogelijke meetfout. Gebruik uitsluitend manchetten van de Lian® Classic bloed-
drukmeter en accessoires van SPENGLER om meetfouten te voorkomen.
/\ Waarschuwing : Risico op niet precieze meting. Controleer voor elk gebruik of alle aansluitingen,
de manchet en de slang luchtdicht zijn. Een groot lek kan de meting beinvioeden.
/\ Waarschuwing : Wijzigingen aan deze voorziening zijn niet toegestaan, deze kunnen de meting
beinvioeden.

EEN MANCHET KIEZEN DIE PAST BI1J DE MORFOLOGIE VAN DE PATIENT

SPENGLET zet zich voor de sensibilisering van gezondheidsprofessionals voor het gebruik van een
manchet die is aangepast aan de morfologie van de patiént omdat de maat van de manchet van
invioed is op de kwaliteit van de meting:

- Een te strakke manchet overschat de bloeddruk.

- Een te grote manchet kan de bloeddruk onderschatten.

Opmerking:

De indexmarkering die op de manchet staat moet binnen het bereik zitten dat op de Lian® Classic
manchetten is vermeld.

Als de manchet om de arm van de patiént zit, moet de markering ‘index” op de manchet zich
binnen het bereik bevinden zoals vermeld op de Lian® Classic manchetten. Als de markering “in-
dex” of de rand van de markering niet binnen dit bereik ligt, raden wij u aan het onderstaande over-
zicht te raadplegen om de manchet aan te passen aan de morfologie van de patiént.

Beschikbare maten manchetten voor Lian® Classic bloeddrukmeters

Maat van de manchet Omtrek van de arm
XXS 10cm-15cm
Xs 15cm-22cm
S 20cm-28cm
26cm -34cm
L 32cm-42cm
XL 42cm-52cm

GEBRUIK NA DE LIAN® CLASSIC ANEROIDE BLOEDDRUKMETER

Stappen

- Laat de patiént 5 minuten uitrusten

- Laat de patiént in een comfortabele positie gaan zitten, met de benen niet gekruist, de armen en
rug bij voorkeur ondersteund zonder te bewegen of praten

- Zorg dat de index markering binnen het bereik lig dat op de Lian® Classic manchetten is vermeld

- Houd de manchet ter hoogte van het hart gedurende de meting

- Houd het pneumatische circuit gesloten (controleer het ontluchtingsventiel)

- De manchet opblazen voor een eerste schatting van de PAS (als het bloed weer stroomt, veroor-
zaakt het een kloppend geluid dat via de stethoscoop te horen is) totdat de radiale polsslag verd-
wijnt (de zogenaamde Korotkoff-tonen)

- De manchet opnieuw opblazen tot 30mmHg boven de geschatte PAS

- Leeg laten lopen door het ventiel te openen aan een snelheid van 2mmHg per seconde en gelijk-
tijdig de bloeddruk aflezen op de manometer

- De PAS aflezen voor fase | van de Korotkoff-tonen

- De PAD aflezen voor fase V van de Korotkoff-tonen (volledig verdwijnen van de tonen die via de
stethoscoop te horen zijn)

- De hartfrequentie meten

- Doorgaan met ontluchten tot de manchet volledig
is leeggelopen

[ | KOROTKOFF-TONEN
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Omgevingskenmerken
Werkingstemperatuur: +10°C tot +40°C
Werkingvochtigheid: 20% tot 85%
Bewaartemperatuur -20°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid bewaring 20% tot 85%

ONDERHOUD EN CONTROLE
Respecteer de plaatselijk geldende regels voor het afvoeren van handmatige bloeddrukmeters en
accessoires.

Metrologische controle door een erkend organisme

Controleer de precisie en de luchtdichtheid:

- Minstens een keer per 2 jaar (manometer)

- Minstens een keer per jaar (manchetten, slang, ballon)

- Na elk onderhoud of elke reparatie or vervangen van onderdelen.

Opmerking : Conform de internationale en nationale metrologische normen moet de operator of
het organisme dat verantwoordelijk is voor het onderhoud ervoor zorgen voor traceerbaarheid van
de referentiemanometer die gebruikt wordt voor de ijking.

Opmerking : De fabrikant verplicht zich ertoe op verzoek van de gebruiker instructies te verstrekken
voor de vervanging van onderdelen.

Vervangingsonderdelen & accessoires:

Neem contact op met uw erkende verkoper voor de aanschaf van de volgende onderdelen en ac-
cessoires:

- Vervangende ballon,

- Slang,

- Manchetten en luchtzakjes in alle maten.

REINIGING EN DESINFECTIE:

- Manometers: reinigen met een zachte niet-geweven doek gedrenkt in een geschikte desinfecte-
rende oplossing:; 5 minuten contact laten maken: afspoelen met een vochtige niet-geweven stof.
Niet onderdompelen

- enkel katoen of nylon manchetten: was de manchetten, met de bevestigingen gesloten, in de
wasmachine bij 30-35°C. Niet centrifugeren.

- Opblaasbare luchtzakjes en slangen: sluit het uiteinde van de buis met een klem voor het wassen
met warm zeepwater of dompel deze onder in een geschikte desinfecterende oplossing. Grondig
spoelen en drogen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Lian® Classic manometer

Precisie: +/-3mmHg
Functioneringsbereik: O tot 300mmHg
Weergavebereik: O tot 300mmHg
Type indicatie: radiale schaal
Schaalgraduatie: vermeerdering van 2 mmHg
Drukverhoging: ballon
Drukvermindering: onluchtingsventiel
Doos: metaal

Mechanisme: koper-beryllium legering
Ballon: PVC

Slang : rubber van «hoge weerstand».
Manchet : polykatoen klittenbandsluiting of nylon klittenbandsluiting volgens de modellen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK
- Voorkom schokken, met name tegen het glazen venster.
- Niet blootstellen aan warmte, zon, vocht of stof.

GARANTIE

De Lian® Classic bloeddrukmeter is gedekt door een garantie voor defecten van onderdelen en
functionerings- en vervaardigingsfouten conform de specificaties van de fabrikant bij normale on-
derhouds- en gebruiksomstandigheden. De garantie van 5 jaar op de bloeddrukmeter (behalve
manchet en slang) vangt aan vanaf de datum van aankoop bij een van de erkende verkopers.

De verplichting van SPRENGLMER is gedurende garantieperiode beperkt tot het repareren of ver-
vangen van onderdelen die door SPRENGLER zijn geanalyseerd en defect bevonden.

NORM
Lian® Classic is conform de Europese referentienorm NF EN I1SO 81060-1.

KWALITEITSGARANTIE
NF EN ISO 13485

CE-MERK

CE-verklaring aneroide en kwik bloeddrukmeter afgegeven voor de GMED organisme geregistreerd
onder nr. 0459. Hulpmiddel klasse Im (meetfunctie van de bloeddruk via auscultatie) conform de
Europese richtlijn 93/42/EEG met betrekking tot medische hulpmiddelen.

KAYTTOOPAS [ FIN |

Kiitdmme sinua Lian® Classic-verenpainemittarin ostamisesta.
Valitessasi SPENGLER-instrumentin, valitset kokemuksen ja korkean laadun, joka on tunnettu vuo-
desta 1907 lahtien.

KAYTTOOHIE
Lue kayttdohje ennen kayttoa ja sailyta se mydhempaa kayttda varten.

TARKOITETTU LAAKETIETEELLINEN KAYTTO

Lian® Classic-verenpainemittari on ammattilaisille tarkoitettu laite (kdyttokoulutuksen saaneille
ammattikayttdjille) laaketieteellisen diagnoosin tekemiseksi valtimoverenpaineen mittaamiseksi
auskultaatiomenettelytavalla (stetoskooppi on siis tarpeen).

Sen avulla voi mitata tarkasti maksimaalisen valtimopaineen eli SAP (vasemman kammion supis-
tuessa) ja minimaalisen diastolisen valtimoverenpaineen DAP (kammioiden rentoutuessa).

MITA "VERENPAINE” TARKOITTAA?

Verenpaine viittaa veren virtauksen valtimoiden seinamiin kohdistamaan paineeseen. Korkeampaa
painetta, joka esiintyy aina sydamen lyddessa, kutsutaan "systoliseksi paineeksi” ja alempaa painetta
kutsutaan "diastoliseksi paineeksi”.

Huomaa, etté verenpaine vaihtelee paljon paivan kuluessa ja se voi vaihdella myos stressin, ravitse-
muksen, fyysisen rasituksen, laakkeiden tai sairauksien vuoksi.

MIKA ON "NORMAALI VERENPAINE"?
WHO:n mukaan (Maailman terveysjarjestd) normaali systolinen verenpaine on alle 130mmHg (elo-
hopeamillimetrid) ja diastolinen paine on alle 90mmHg. Verenpaine voi kuitenkin vaihdella eri
henkilsilla. Alla on Maailman terveysjarjeston luokitustaulukko.

Verenpaineen luokitus aikuisille (yksikké mmHg)

Systolinen valtimopaine . . Diastolinen valtimopaine
ja/tai

(mmHg) (mmHg)
Optimaalinen <120 ja <80
Normaali 120-129 ja/tai 80-84
Korkea normaali 130-139 ja/tai 85-89
Korkea verenpaine, aste 1 140-159 ja/tai 90-99
Korkea verenpaine, aste 2 160-179 ja/tai 100-109
Korkea verenpaine, aste 3 =180 ja/tai 2110

ESH 2007 -suositukset.
VAROITUKSIA
Tassa asiakirjassa olevat varoitukset ilmoittavat olosuhteita tai menettelytapoja, jotka voivat aiheut-
taa vammoja, sairauksia tai jopa potilaan kuoleman.
A\ Varoitus: Mittausvirhe mahdollinen. Kayta aina vain SPENGLER Lian® Classicn mansetteja ja
lisdvarusteita valttadksesi mittausvirheet.
A\ Varoitus: Epatarkan mittauksen vaara. Aina ennen kayttdd on varmistettava, etta liitdntépisteet,
mansetti ja letku ovat taysin tiiviita. Liian suuri vuoto voi vaikuttaa mittauksiin.
/A Varoitus: Tahan laitteeseen ei saa tehdad mitddn muutoksia, silla se voi vaikuttaa mittaukseen.

VALITSE POTILAAN RUUMIINRAKENTEESEEN SOPIVA MANSETTI

SPENGLER kampanjoi saadakseen terveydenhoidon ammattilaiset ottamaan potilaan ruumiin-
rakenteen huomioon, silla vaarankokoisella mansetilla on seurauksia mittauksen laadulle:

- Liian tiukka mansetti voi aiheuttaa verenpaineen yliarvioimiseen.

- Liian suuri mansetti voi aiheuttaa verenpaineen aliarvioimiseen.

Huomaa:

Mansetilla olevan «index™-merkin tulee olla Lian® Classic-mansettien merkitylla alueella.

Kun mansetti on asennettu potilaan kasivarrelle, mansetin "index’-merkin tulee olla Lian® Clas-
sic-mansettien merkitylla alueella. Jos indeksimerkki tai merkin reuna ei saavuta tatd aluetta,
kehotamme katsomaan alla olevaa taulukkoa, jotta mansetin koon voi sovittaa potilaan ruumiin-
rakenteeseen.

Saatavissa olevat Lian® Classic-verenpainemittarin mansettien koot

Mansetin koko Kasivarren ymparysmitta
XXS 10cm-15cm
XS 15cm-22cm
S 20cm -28cm
26cm-34cm
L 32cm-42cm
XL 42cm-52cm

LIAN® CLASSIC-ANEROIDIVERENPAINEMITTARIN KAYTTO
Vaiheet

- Anna potilaan levata 5 minuuttia

- Aseta potilas mukavaan asentoon, jalat eivat saa olla ristissa, selka ja kasivarsi tuettuna, mieluiten
lilkkkumatta ja puhumatta

- Varmista, etta valtimon indeksimerkki sijaitsee Lian® Classic-manseteilla ilmoitetulla alueella

- Pitele mansettia syddmen tasolla mittauksen aikana

- Pida painepiiri suljettuna (tarkista paineenalennusventtiili)

- Taytd mansetti arvioidaksesi systolisen paineen ensimmaista kertaa (veren kiertdessa se aiheuttaa
stetoskoopissa suhisevaa aanta), kunnes radiaalinen pulssi haviaa (ns. Korotkoffin danet)

- Tayta uudelleen 30mmHg yli arvioidun systolisen paineen

- Vapauta pain avaamalla venttiili nopeudella 2mmHg/sekunti ja lue samalla painemittarin valti-
mopainelukema

- Lue Korotkoffin ddnien vaiheen | systolinen paine

- Lue diastolinen paine Korotkoffin aanien vaiheessa V (nii-
den taydellinen havidaminen havaitaan stetoskoopissa)

- Mittaa syketaajuus

- Jatka paineen alentamista, kunnes mansetti on taysin tyhja
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Ympaériston olosuhteet

Kayttélampotila: +10°C ja +40°C

Kayton suhteellinen kosteus: 20 % - 85 %
Varastointilampétila: -20°C ja +70°C
Varastoinnin suhteellinen kosteus: 20 % - 85 %

HOITO JA TARKISTUS
Noudata voimassa olevia alueellisia maarayksia, jotka koskevat verenpainemittarien ja niiden lisava-
rusteiden heittamista pois.

Hyvaksytyn organisaation tekeméa mittaustekninen tarkastus
Tarkistus, tarkkuus ja tiiviys:

- Vahintaan 2 vuoden valein (manometri)

- Vahintaan kerran vuodessa (mansetit, letku, paarynapallo)

- Aina huollon, korjauksen tai varaosien vaihtamisen jalkeen.

Huomaa: Kansainvalisten ja kansallisten mittausteknisten normien mukaan huollosta vastaavan ta-
hon tai kayttajan tulee varmistaa kalibroinnissa kaytetyn viitepainemittarin jaljitettavyys.

Huomaa: Valmistaja sitoutuu toimittamaan varaosien vaihto-ohjeet kayttajan pyynnosta.

Varaosat ja lisatarvikkeet:

Ota yhteytta valtuutettuun jalleenmyyjaan saadaksesi alla olevia varaosia ja lisavarusteita:
- Vaihtopaaryna,

- Lektu,

- Erikokoiset mansetit ja kasivarsinauhat.

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

- Painemittarit: puhdista kutomattomalla pehmealla kankaalla, joka on kostutettu sopivaan puhdis-
tusaineeseen; anna vaikuttaa 5 minuuttia; huuhtele kostutetulla kutomattomalla kankaalla. Al3
upota nesteeseen.

- Vain puuvillasta tai nailonista valmistetut kasivarsinauhat: pese kasivarsinauhat, kiinnikkeet suljet-
tuina, pesukoneessa (30-35 °C.) Ala linkoa.

- Pumpattavat mansetit ja letkut: tuki letkun paa klipsilla ennen kuin peset sen viilealla saippuave-
della tai upotat sen sopivaan puhdistusaineeseen. Huuhtele kunnolla ja kuivaa.

TEKNISET OMINAISUUDET:
Lian® Classic-verenpainemittari
Tarkkuus: +/-3mmHg

Kayttoalue: O - 300mmHg
Nayttoalue: O - 300mmHg

Nayton tyyppi: radiaalinen asteikko
Asteikon valit: 2 mmHg valein
Paineen luominen: paaryna
Paineen lasku: ilman vapautusventtiili
Kotelo: metallinen

Mekanismi: kupari-beryllium -seos
Paaryna: PVC

Letku: « erittdin kestavaa » kumia
Kasivarsinauha: puuvillaseosta tai nailonia oleva kiinnitystarranauha riippuen malleista.

KAYTTOVAROITUKSIA
- Valta kolhuja erityisesti mittaritaulun lasiin.
- Ala altista kuumuudelle, auringolle, kosteudelle tai polylle

VASTA-AIHE
Koska Life Link® -liittimet ovat magneettisia, niita on pidettava vahintdan 5 cm paassa ferromagneet-
tisista laakintalaitteista tai elektronisista implanteista, jotka ovat herkkia magneettikentille.

TAKUU

Lian® Classic-verenpainemittari on suojattu osien ja tyon tai toiminnan kattavalla takuulla valmis-
tajan ilmoituksen mukaan normaaleissa hoito- ja kdyttdolosuhteissa. Verenpainemittarin (ei koske
mansettia tai letkua) 5 vuoden takuu alkaa siita, kun tuote ostetaan valtuutetulta jalleenmyyjalta.
SPENGLER-yhtion velvoitteet rajoittuvat takuuaikana SPENGLER-yhtion analyysissa vialliseksi havait-
semien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen.

NORMI
Lian® Classic vastaa eurooppalaista viitenormia NF EN I1SO 81060-1.

LAADUNVARMISTUS
NF EN ISO 13485

CE-MERKINTA

Aneroidiverenpainemittarin CE-merkinndn on myontanyt GMED, joka on ilmoitettu organisaa-
tio numero 0459. Luokan Im laite (verenpaineen mittaus auskultointimenetelmalld), joka tayttaa
laakintalaitteita koskevan EU-direktiivin 93/42/ETY.

KASUTUSJUHEND EST

Taname, et olete ostnud Lian® Classic vererdhuaparaadi.
Valides SPENGLERI instrumendi, valite kogemuse ja tippkvaliteedi, mis on tunnustatud alates aas-
tast 1907.

KASUTUSJUHEND
Palume enne kasutamist juhend labi lugeda ja hoida see enda jaoks ka edaspidi vaatamiseks alles.

ETTENAHTUD KASUTAMINE MEDITSIINIS

Lian® Classic vererbhuaparaat on erialane meditsiinidiagnostikaaparaat (kasutamiseks selle kasutu-
salase valjadppega tervishoiutdotajatele), millega saab kuulamismeetodil moédta, kui suurt réhku
avaldab veri arteritele (vaja on seega stetoskoopi).

Sellega saab tapselt moota Ulemist ehk ststoolset vererdhku (mida tekitab vasakpoolse stidame-
vatsakese kokkutdmbumine) ja alumist ehk diastoolset vereréhku (mis tuleneb stidamevatsakeste
|6tvumisest).

MIDA TAHENDAB ,VEREROHK“?

Vererdhk vastab réhule, mida avaldab verevool arterite seintele. Ulemist réhku, mida tekitab arterites
iga sidamel6ok, nimetatakse ,sUstoolseks rohuks®, samas kui alumine vastab ,diastoolsele réhule”.
Tuleks tahele panna, et vererdhk kdigub paeva jooksul palju ja voib ka muutuda stressiga, toitu-
mistegurite, kehalise aktiivsuse ja ravimite toimel voi haiguste tottu.

MILLINE ON ,,NORMAALNE“ VEREROHK?

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on normaalne vererdhk see, kui slistoolne rohk
on alla 130mmHg (millimeetrit elavhébedasammast) ja diastoolne réhk on alla 90mmHg. Vererdhk
voib siiski inimestel individuaalselt erineda. Siin all on WHO klassifikatsioonitabel.

Vererdhu klassifikatsioon taisk witel (thik mmHg)
Sustoolne vererdhk (mmHg) javei Dlasto(:l‘r:'-\::;‘erohk

Optimaalne <120 ja <80
Normaalne 120-129 jaioi 80-84
Normaalne kérge 130-139 Jjaioi 85-89

Kérge vererdhu 1. aste 140-159 jaivoi 90-99

Korge vererdhu 2. aste 160-179 jaivoi 100-109
Kbrge vererdhu 3. aste =180 Jjalvoi =110

Euroopa Hpertensiooni Uhingu (ESH) 2007. aasta soovitused.
HOIATUSED
Hoiatustes on kaesolevas dokumendis identifitseeritud tingimused voi tavad, mis voivad tekitada
patsiendile vigastusi voi haigusi voi pdhjustada surma.
A\ Hoiatus: Véimalik médtmisviga. Médtmisvigade valtimiseks kasutage ainult SPENGLERI Lian®
Classic vererdhuaparaadi mansetti ja tarvikuid.
/\ Hoiatus: Ebatdpse médtmise risk. Veenduge iga kord enne kasutamist, et kdik Uhenduspunktid,
mansett ja voolikud on taiesti 6hukindlad. Liigne dhuleke voib médtmistulemusi mojutada.
/\ Hoiatus: Seadet ei ole lubatud mingil viisil muuta, sest see véib majutada madtmistulemusi.

VALIGE PATSIENDI KEHAEHITUSELE SOBIV MANSETT

SPENGLER kannab hoolt selle eest, et tervishoiutddtajad teadvustaksid, et tuleb kasutada patsiendi
kehaehitusele sobivat mansetti, sest manseti suurusest séltub médtmise kvaliteet:

- Liiga kitsas mansett annab kérgemad vererdhunaitajad.

- Liiga suur mansett voib omakorda vererdhku alahinnata.

Markus:

Mansetil kujutatud vererdhu indeksi tahis peab asuma Lian® Classic mansettidel margitud vahe-
mikus.

Kui mansett asetatakse patsiendi kasivarrele, peab mansetil kujutatud tahis ,index* asuma Lian®
Classic mansettidel margitud vahemikus. Kui tahis ,index" voi tahise serv sellesse vahemikku ei ulatu,
soovitame vaadata tabelist siin all, millise suurusega mansett patsiendi kehaehitusega sobib.

Lian® Classic verer6huaparaadi saadaval olevad mansetisuurused

Mansetisuurus Kasivarre imbermoaot
XXS 10cm-15cm
Xs 15cm-22cm
S 20cm -28cm
26cm -34cm
L 32cm-42cm
XL 42cm-52cm

LIAN® CLASSIC ANEROID VEREROHUAPARAADI KASUTAMINE

Etapid

- Laske patsiendil 5 minutit puhata

- Asetage patsient mugavasse asendisse, nii et jalad ei oleks risti, selg ja kasivars on toetatud ja et ta
eelistatavalt ei liiguta ega raagi

- Kontrollige, et vererdhu indeksi tahis asuks Lian® Classic mansettidel margitud vahemikus

- Hoidke mansetti moéétmise ajal sidame korgusel

- Hoidke suruéhusUsteem suletuna (kontrollige dekompressiooni ventiili)

- Laske mansett 6hku tais esimeseks ststoolse vererohu hindamiseks (kui veri hakkab uuesti ringle-
ma, tekitab see stetoskoobiga kuuldavat tuksumisheli), kuni radiaalpulsi kadumiseni (nn Korotkoffi
mdura)

- Laske uuesti 6hku tais kuni 30mmHg Ule eeldatava sustoolse vererdhu taseme

- Laske ohk valja, avades ventiili kiirusega 2mmHg sekundis ja vaadake samal ajal manomeetrilt
vereréhu naitu

- Vaadake sUstoolse vererdhu naitu Korotkoffi mura | faasi kohta

- Vaadake diastoolse vererdhu naitu Korotkoffi mura V faasi kohta (stetoskoobiga tajutava heli taielik
kadumine)

- Mootke sidameldogisagedust

- Jatkake 6hu valjalaskmist kuni manseti taieliku tUhjene-
miseni

KOROTKOFFI MURA
200

180

«— |faas MURA ON TAJUTAV
160.
i H . N +— |l faas MURA KUSTUB
/A\ Hoiatus: Verevoolu peatumisega kaasnevad riskid. 140 [outarmiseTon Fef Fodurud |
== «— Il faas MURA ILMUB UUESTI
120
Soovitus: 00
. — IVfe MURA TUHMUB
- Kasutage taiskasvanute kuulamiseks seadet K5* FmI o
- K .
- Kasutage rasedate patsientide kuulamiseks seadet K5 — Vfas  MORAKUSTUB

valja arvatud juhul, kui heli on tihjenenud manseti korral
tajutav, millisel juhul tuleks kasutada seadet K4*

- Kasutage 3-12aastaste laste kuulamiseks seadet K4*, 20
*Vt Korotkoffi mura faase kirjeldavat tabelit. o

Keskkonnanaitajad

Té6temperatuur: +10°C - +40°C
Suhteline téoniiskus: 20% - 85%
Hoidmistemperatuur: -20°C - +70°C
Hoiukoha suhteline niiskus: 20% - 85%

HOOLDUS JA KONTROLLIMINE
Jargige kehtivaid piirkondlikke digusnorme manuaalsete vererdhuaparaatide voi tarvikute kasutu-
selt korvaldamise kohta.

Metroloogiline kontrollimine volitatud asutuse poolt

Kontrollige tapsust ja hermeetilisust:

- Vahemalt Uks kord iga 2 aasta tagant (manomeeter)

- Vahemalt kord aastas (mansetid, voolikud, balloon)

- lga kord parast hooldus- voi parandustoiminguid voi parast lahtikaivate osade vahetamist.

Markus: Vastavalt rahvusvahelistele ja riiklikele metroloogilistele standarditele peab hooldamise eest
vastutav ettevotja voi asutus kontrollima taatlemiseks kasutatava vordlusmanomeetri jalgitavust.

Markus: Tootja kohustub kasutaja ndudmisel saatma kasutajale lahtikaivate osade vahetamise ju-
hised.

Lahtikaivad osad ja tarvikud:

Palume jargmiste osade ja tarvikute ostmiseks Uhendust votta volitatud edasimuttjaga:
- Asendusballoon,

- Voolik,

- Mansetid ja taskud koigis suurustes.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE

- Manomeetrid: puhastada lausriidest riidelapiga, mis on kastetud sobilikku desinfitseerivasse lahu-
sesse; lasta seista 5 minutit; loputada niisutatud lausriidest lapiga. Mitte vette kasta

- Ainult puuvillast voi nailonist mansettide korral: pese mansette suletud kinnitusega masinas kraa-
didel 30-35°C. Mitte vaanata.

- Kummiballoonid ja voolikud: sulgege vooliku ots klambriga enne leige seebiveega pesemist voi
sobilikku desinfitseerivasse lahusesse kastmist. Loputada rohke veega ja kuivatada.

TEHNILISED OMADUSED:

Lian® Classic manomeeter

Tapsus: +/-3mmHg

To6vahemik: O kuni 300mmHg
Naiduvahemik: O kuni 300mmHg
NaidutlUp: radiaalskaala

Skaala astmed: suurenemine 2 mmHg vorra
Surve tekitamine: balloon

Surve vahendamine: 6huvabastusventiil
Karp: metallist

Mehhanism: vase-berulliumisulam
Balloon: PVC

Voolik: kautsukist, suure vastupidavusega
Mansett: polUestri ja puuvilla segu takjakinnitusega voi nailon takjakinnituseva vastavalt mudelitele.

ETTEVAATUSABINOUD KASUTAMISEL
- Valtige 166ke, eriti vastu naidikuklaasi.
- Mitte asetada kuumuse, paikesevalguse voi niiskuse ega tolmu katte.

VASTUNAIDUSTUS

Kuna Life Link® Ghendused on magnetilised, tuleb neid hoida vahemalt 5 cm kaugusel koikidest
raudmagnetilistest voi elektrilistest meditsiiniseadistest ja implantaatidest, mis on magnetvalja su-
htes tundlikud.

GARANTII

Lian® Classic vererdhuaparaadil on garantii kdikide osade ja tootmise voi toodefektide vastu vasta-
valt tootja juhistele normaalsetel hooldus- ja kasutustingimustel. 5aastane garantii vererdhuaparaa-
dile (v.a mansett ja voolikud) algab alates volitatud edasimuuUjalt ostmise kuupaevast.

SPENGLERI kohustus piirdub garantiiajal nende komponentide parandamise voi valjavahetamise-
ga, mida SPENGLER on anallusinud ja defektseks tunnistanud.

STANDARD
Lian® Classic vastab Euroopa vordlusstandardile NF EN ISO 81060-1.

KVALITEEDIKINDLUSTUS
NF EN ISO 13485

CE-MARGIS

Aneroid ja elavhébedaga vererdhuaparaadi EU tlibihindamistéendi on véljastanud teavitatud
asutus nr 0459 GMED. Euroopa direktiivile 93/42/EMU meditsiiniseadmete kohta vastav klassi Im
(vererdhu kuulamismeetodil médtmise funktsioon) seade.

LIETOTAJA ROKASGRAMATA LVA

Paldies, ka izvéléjaties iegadaties Lian® Classic asinsspiediena méritaju.
Izvéloties SPENGLER instrumentus, jus izvélaties no 1907. gada atdzitu pieredzi un izcilibu.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
Pirms lietosanas, IGdzu, rupigi izlasiet lietoSanas instrukciju un saglabajiet to atsaucém nakotné.

PAREDZETAIS MEDICINISKAIS LIETOJUMS

Lian® Classic asinsspiediena meéritajs ir profesionals mediciniskas diagnostikas instruments (pare-
dzéts 1 instrumenta lietosana apmacitu medicinisko darbinieku lietoSanai), kas domats asinsspie-
diena mérisanai artérijas, izmantojot auskultativo metodi (tatad, izmantojot stetoskopu).

Tas lauj precizi izmérit maksimalo sistolisko arterialo spiedienu jeb SAS (spiediens, kas rodas sarau-
joties sirds kreisajam kambarim), ka ari tas lauj izmérit minimalo diastolisko arterialo spiedienu jeb
DAS (spiediens, kas rodas sirdskambariem atslabstot).

KO NOZIME "ARTERIALAIS SPIEDIENS™?

Arterialais spiediens atbilst spiedienam, ko rada asins plisma uz arterialajam sieninam, plastot
caur artérijam. Augstakais spiediens artérijas, kuru rada katrs sirdspuksts tiek saukts par «sistolisko
spiedienu», bet zemakais spiediens, kurs tiek mérits sirdij atslabinoties, tiek saukts par «diastolisko
spiedienu».

Ir janem véra, ka arterialo spiedienu ietekmé dazadas svarstibas visas dienas garuma, ka ari spiediens
var mainities stresa, izmainu diéta, fizisku aktivitasu, medikamentu lietosanas vai slimibas rezultata.

KADS IR "NORMALS” ASINSSPIEDIENS?
Atsaucoties uz Pasaules Veselibas Organizacijas (PVO) vadlinijam, normals asinsspiediens atbilst sis-
toliskajam spiedienam, kas ir zemaks par 130mmHg (dzivsudraba staba milimetri) un diastoliskajam
spiedienam, kas ir zemaks par 90mmHg. Neskatoties uz to, katra cilvéka asinsspiediens var but
atskirigs. Zemak redzama klasifikacijas tabula atsaucoties uz PVO datiem.

Pieaugusa cilvéka arteriala spiediena mérijumi (mmHg vienibas)

Sistoliskais arterialais N Diastoliskais arterialais
i 1s (mMmHg) M pi 1s (mmHg)

Optimals <120 un <80
Normals 120-129 unjvai 80-84
Normals paaugstinats 130-139 un/vai 85-89

AAS 1. grupa 140-159 un/vai 90-99

AAS 2. grupa 160-179 un/vai 100-109

AAS 3. grupa >180 un/vai >110

2007. gada PVO vadlinijas.
BRIDINAJUMS
Bridindjumi $aja dokumenta norada uz iespéjamajiem apstakliem vai darbibam, kuru rezultata pa-
cientam var rasties ievainojumi, slimiba vai iestaties nave.
A\ Bridinajums: lespéjamas mérijumu k|udas. Lai izvairitos no k|idam meérijumos, izmantojiet tikai
SPENGLER razotas Lian® Classic asinsspiediena méritaja mansetes un piederumus.
A\ Bridinajums: Neprecizu mérijumu riski. Pirms méritaja lietosanas, parliecinieties, lai savienojuma
vietas, manseté un caurulité nebUtu gaiss. Parmériga gaisa plasma var iespaidot mérijjuma rezulta-
tus.
A\ Bridinajums: lerici ir aizliegts jebkada veida izmainit, jo izmainas var iespaidot mérijumu rezulta-
tus.

I1ZELIETIES PACIENTA MIESASBUVEI PIEMEROTU MANSETI

SPENGLER cinas par veselibas darbinieku informétibu un sapratni, ka jalieto pacientam atbilstosas
mansetes, jo asinsspiediena méritaja mansetes izmérs ietekmé mérijumu kvalitati:

- parak Saura aproce var uzradit asinsspiediena mérijumus, kas ir augstaki par patieso spiedienu:;

- parak liela aproce var uzradit asinsspiedienu, kas ir zemaks par patiesiba esoso spiedienu.

Piezime:

Aproces arteriala indeksa atzimei jabut diapazona, kas noradits uz aproces.

Kad aproce ir uzvilkta uz pacienta rokas, aproces «indeksa» atzimei jabut diapazona, kas noradits
uz Lian® Classic aproces. Ja atzime «indekss» vai markiera mala nesasniedz 3o diapazonu, iesakam
atsaukties uz zemak atrodamo tabulu, lai aproci pielagotu pacienta morfologijai.

Spiediena méritajam pieejamie aprocu izmeéri

Aproces izmérs Rokas apkartmérs
XXS 10cm-15cm
XS 15cm-22cm
S 20cm-28cm
M 26cm-34cm
L 32cm-42cm
XL 42cm-52cm

LIAN® CLASSIC ANEROIDA ASINSSPIEDIENA MERITAJA LIETOSANA

Soli

- Atlaujiet pacientam 5 minutes atslabinaties

- Novietojiet pacientu érta stavokli, ar nesakrustotam kajam, atbalstot muguru un rokas, vélams, lai
pacients nekustétos un nerunatu

- Parliecinieties, lai "Index” norade atrastos uz Lian® Classic aproces noraditaja diapazona.

- Asinsspiediena mérisanas laika, turiet aproci sirds limeni

- Parliecinieties, lai pneimatiskais loks butu noslégts (parbaudiet dekompresijas varstu)

- UzpUtiet aproci, lai veiktu pirmo SAS novértéjumu (kad asinis atsak cirkulét, tas izraisa stetoskopam
uztveramu sitiena skanu), lldz radiala impulsa pazusanai (ta saucamas Korotkoffa skanas)

- Uzputiet aproci vélreiz, lidz 30mmHg zem pirma lésta ASS raditaja

- Nolaidiet gaisu atverot varstu, ar atrumu 2mmHg sekundé un vienlaikus nolasot asinsspiedienu
uz manometra

- Nolasiet SAS mérijumu Korotkoffa troksnu 1. fazé

- Nolasiet SAS mérijumu Korotkoffa troksnu 5. fazé (stetoskopa troksni vairs nav dzirdami)

- lzmériet sirdsdarbibu o B
- Turpiniet izlaist gaisu, lidz aproce ir pilnigi tuksa KOROTKOFFA TROKSNI

A Bridinajums: Asinsplismas apturé$ana rada zinamus

«— 1. faze DZIRDAMI TROKSNI
| M
riskus. «— 2faze  TROKSNU PAZUSANA

leteikumi: o] Rz TROKSNU ATKALPARADISANAS

«— 4faze TROKSN APSLAPESANAS
EOI

+—5.faze  TROKSNU PAZUSANA

- pieauguso auskultacijai izmantojiet K5%

- gratnie¢u auskultacijai, izmantojiet K5 * iznemot gadiju-
ma, ja deflacijas laikd nav manamas skanas. $aja gadijuma
jaizmanto K4 *;

- bérnu vecuma no 3 lidz 12 gadiem auskultacijai izman- “0
tojiet K4*. 20
* Skatit Korotkoffa troksnu fazu apraksta tabulu. o

Vides ipasibas

Darbibas temperatura: +10°C lidz +40°C
Relativais darbibas mitrums: 20% lidz 85%
Glabasanas temperatara: -20°C lidz +70°C
Relativais glabasanas mitrums: 20% lidz 85%

GLABASANA UN PARBAUDE
levérojiet piemérojamos regionalos noteikumus par rokas asinsspiediena méritaju un to piederumu
iznicinasanu.

Metrologiska kontrole, ko veic apstiprinata iestade

Precizitates un hermétiskuma parbaude:

- Vismaz reizi divos gados (manometrs)

- Vismaz vienreiz gada (mansetes, caurulite, puaslitis)

- Péc katras lietosanas, apkopes, labosanas vai nonemamo detalu nomainas.

Piezime: Saskana ar starptautiskajiem un nacionalajiem metrologiskajiem standartiem operatoram
vai organizacijai, kas atbildiga par apkopi, ir janodrosina kalibréSanai izmantota standarta manome-
tra izsekojamiba.

Piezime: Razotajs apnemas péc lietotaja pieprasijuma parsutit rezerves dalu nomainas instrukcijas.

Rezerves dalas un piederumi:

lai iegadatos sadas detalas un piederumus, lGdzu, sazinieties ar oficialo izplatitaju:
- rezerves puslitis,

- Caurulite,

- Visu izméru aproces un gaisa maisini.

DESINFEKCESANA UN TIRISANA:

- Manometri : tirit ar neaustu mikstu dranu, kas piestcinata ar atbilstosSu dezinfekcijas lidzekli ; laut
tam iedarboties 5 min.; notirit ar mitru neaustu draninu Neiegremdét

- Vienigi kokvilnas vai neilona aproces : mazgat aproces ar aizvértiem fiksatoriem velasmasina 30-
35°C temperatara. Neizgriezt.

- UzpUsami gaisa maisini un caurulite : aiztaisit vienu caurulites galu ar klipsi pirms mazgasana vésa
ziepjadeni vai ari iegremdét atbilstosa dezinfekcijas Skiduma. Kartigi izskalot un izzavét.

TEHNISKAIS APRAKSTS:

Lian® Classic manometrs

Precizitate: +/-3mmHg

Darbibas diapazons: 0 a 300mmHg
Raditaju diapazons: O a 300mmHg
Raditaja veids: radiala skala

Skalas iedalas: 2 mmHg iedalas
Spiediena raditajs: gumijas puslitis
Spiediena samazinatajs: gaisa dekompresijas varsts
lepakojums: metala

Mehanisms: vara-berilija sakauséjums
Puslitis: PVC

Caurulite : Tpasi izturiga gumija
Aproce : polikokvilnas vai neilona ar limlentes aizdari.

LIETOSANAS PIESARDZIBAS PASAKUMI

- Izvairieties no triecieniem, it ipasi uz skalas stikla.

- Nepaklaujiet karstumam, saules gaismai, mitrumam vai putekliem.

- Life LinkRb lietosanas laika izvairieties no caurulu savisanas, un mainot aproci, esiet uzmanigi, sat-
veriet metala dalu, nevis pasu cauruli.

KONTRINDIKACIJAS
Ta ka Life Link® savienotaji ir magnetizéti, tie jatur vismaz 5 cm attaluma no visam implantétajam
feromagneétiskajam vai elektroniskajam medicinas iericem, kuras ir jutigas pret magnétisko lauku.

GARANTIJA
Lietojot u apkopjot normalos apstaklos, ka noteikts razotaja specifikacija, Lian® Classic asinsspiedie-
na méritaja razotajs garanté, ka iericei nav razosanas vai darbibas defektu. Asinsspiediena méritaja
5 gadu garantija (iznemot aproci un caurulites) sakas ar pirksanas dienu pie viena no pilnvarotajiem
izplatitajiem.
SPENGLER saistibas garantijas laika aprobezojas ar bojato detalu salabo$anu vai apmainu no SPEN-
GLER puses.

STANDARTS
Lian® Classic atbilst Eiropas Savienibas atsauces normativajam aktam NF EN I1SO 81060-1.

KVALITATES NODROSINAJUMS
NF EN ISO 13485

CE MARKEJUMS

EK sertifikats aneroida un dzivsudraba asinsspiediena méritdjam, ko izdevusi GMED pilnvarota
iestade nr. 0459. Im klases ierice (asinsspiediena mérisanas funkcija ar auskultativo metodi) saskana
ar Eiropas direktivu 93/42 / EEK par medicinas iericém.
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Spengler

Spengler S.A.S.

30 rue Jean de Guiramand

13290 Aix en Provence
FRANCE

Tél.: +33 (0) 4 42 52 89 89
Fax:+33 (0) 4 42 52 89 09
Mail : contact@spengler.fr
www.spengler.fr

Date de 1 marquage CE : 01/2006
1t CE marking date: 2006/01

Réf.: NU_LIANCLASSIC_1vF_020320





